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Défibrillateur · Moniteur · Pacer

Prises (arrière de l’appareil) pour
câble ECG, câble multi-fonctions,
SpO2, EtCO2, RS 232

Batterie au plomb 10V 2,5Ah
Micro

Touche pour charge

Touche pour analyse

Touche pour choix 
manuel de l’énergie

Touche pour choc

Interrupteur 
principal

Haut-parleur 
des alarmes

Fréquence 
de stimulation

Supprimer 
la stimulation 4:1

Décharge de 
stimulation en mA

Modem

Carte de mémoire 
PCMCIA

Touche PNI

Dérivation I, II, III etc.
électrodes, palettes

Amplitude ECG

SpO2

PNI

Alarmes
marche – arrêt

EtCO2

Imprimante
marche – arrêt

Touche (softkey)
pour activer
mode manuel etc.

Volume du son

Contraste

Indicateurs de
l’état de charge

Compartiment 
du papier et de 
l’imprimante Résumé

(imprimé sur papier)

Touche Code Marker
pour les événements

Tuyau PNI
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