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Télécharger des cas de la carte PCMCIA  
You find full description under: www.zolldata.com/c-r-downloads 

1. Insérer la carte PCMCIA dans la fente pour carte 
du défibrillateur 

Si l’appareil est déjà allumé, les données seront 
sauvées dès à present. (les données précédentes sont 
perdues) 

 

2. Lorsque le cas est terminé, retirer la carte 
PCMCIA du défibrillateur et l’insérer dans le 
lecteur de carte OmniDrive 

Le lecteur de carte doit être connecté et installé 
correctement   

3. Démarrer RescueNet Code Review 

Le software doit être installé et démarré 
correctement 

 

4. Clicker sur le logo/bouton télécharger cas 
depuis lecteur de carte  

Les cas seront alors enregistrés dans le dossier choisi 

(lors de l’installation) 

 

5. Une barre de progression vous montre 
l’évolution du téléchargement 

 

6. Si désiré, on peut effacer les cas sur la carte: 
a) Outils 
b) Effacer Données 
c) Du lecteur de carte 

Si un message windows pour formater la carte 
apparaît, clicker annuler 

 

Si désiré, on peut activer l’effacement automatique 
de la carte automatique après téléchargement 
(menu configuration) 

 

 

 
 


